{
Priifmittelkarte &

EMERSON

PM Nr. E139
Beschreibung: Keller Drucktransmitter Eichfoige: |2 Jahre
Hersteller, Marke ,
oder Modell Keller Drucktransmitter 0 — 800bar
Eichungsmethode: . .
Priifanweisung. Standort: AGB Service
Verantwortlich fiir Emerson Prod.-
Kalibrierung: Gruppe
Eichgeréte 790646
Bemerkungen:

: . Priifer oder " .

Eichungsdatum Ergebnis, Befund ausfiihrende Firma Néachste Eichung

19.06.2023 NEU Hersteller 06.2025
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Priifmittelkarte %’
EMERSON

PM Nr. E139
Keller Transmitter |Datum Datum Datum Datum Datum
0 - 800 Bar
Vergleichsmessung
Soll
Bei O Bar
Bei 200 Bar +/- 2.0 bar
Bei 350 Bar +/- 3.5 bar
Bei 500 Bar +/- 5.0 bar
Bei 600 Bar +/- 6 bar
Entscheid
Bemerkung
Datum
Visum
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Priifmittelkarte \ PM Nr. E164
EMERSON

Beschreibung: WIKA Drucktransmitter - Eichfolge: |2 Jahre
Hera e " | WIKA Druckiransmitter 0 — 250 bar

Eichungsmethode: Standort: | AGB Service
Priifanweisung.
Verantwortlich fiir Prod.-

Kalibrierung: Emerson, Gruppe

Eichgerate 790646

Bemerkungen:
Eichungsdatum Ergebnis, Befund :;isiifi;:::;e Firma Nédchste Eichung
12.07.2021 |i.0O. Emerson 07/2023
19.06.2023 |i.O Emerson 06/2025
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Priifmittelkarte EME Ii SO PM Nr. E164
N

Keller Transmitter | Datum Datum Datum Datum Datum

0- 250 Bar
Vergleichsmessung | 12.07.2021 | 19.06.2023

Soll

Bei O Bar 0 0

Bei 80 Bar 80.4 80.0 +/- 2.5 bar
Bei 120 Bar 120.3 119.8 +/- 2.5 bar
Bei 180 Bar 180.4 180.9 +/- 2.5 bar
Bei 220 Bar 220.4 220.2 +/- 2.5 bar
Entscheid i.0 .0

Bemerkung

Datum 12.07.2021 [ 19.06.2023

Visum P. Hofer P. Hofer
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